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Co je nového ve spotřebním materiálu a 

v automatizaci
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reVIZE
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MaxPeak HPS technologie

Dosavadní možnosti:

• Jiný materiál (PEEK, Titan..)

• Pasivace

• Odstínění interakcí – aditiva do MF

• Potažení (vzorkem)

• Zamezení nespecifických interakcí

lewisových bází s kovovým povrchem
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▪ Věrohodnost výsledků již od prvního nástřiku

▪ Bez pasivace/ aditiv

Co můžeme z MaxPeak HPS vytěžit?
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Laboratoř řasové technologie

Siderofory

- Látky schopné reverzibilně vázat železo přes koordinační vazbu

- Syntetizovány mikroorganismy za účelem vychytávání železa z prostředí

https://www.alga.cz/c-43-skupina-pavla-hrouzka.html



6©2022 Waters Corporation

▪ Pasivace

“práce na celý den”

▪ Běžná C18

− ACN (0.1% FA)/H2O (0.1% FA)

− TFA

− Výsledky nebyly vždy
opakovatelné, více nástřiků

Laboratoř řasové technologie

▪ Pasivace ?

“zapojit a jedem”

▪ XBridge Premier BEH C18

− ACN (0.1% FA)/H2O (0.1% FA)

− Bez TFA

− Opakovatelné od prvního
nástřiku
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XBridge Premier BEH C18
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▪ Čekali na:

− BEH částice

− Spolehlivé navázání ligandů

− MaxPeak HPS (Premier) technologii

“Nové” sorbenty – C18 AX a Z-HILIC

pKa ~ 8

BEH 95 Å
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RNA čepičky

▪ Modifikace na 5´ konci RNA řetězce

▪ Stabilita RNA, obrana před exonukleázami, její aktivita

Chem. Listy 111, 414-423 (2017)

▪ Nově objevené čepičky – Alarmony

(dinukleosid polyfosfáty)

Nicotinamide adenine dinucleotide
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Alarmony dinukleosidpolyfosfáty NpnN

Ap2A

Ap6A
https://cahova.group.uochb.cz/en
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Alarmony dinukleosidpolyfosfáty NpnN

https://cahova.group.uochb.cz/en

V buňkách: LC-UV

• IP činidla TEA ve vysokých koncentracích (>100mM)

• C18 

RNA čepičky: LC MS/MS

• Nemůžu použít běžná IP činidla v dostatečné konc. 

• C18 nefunguje

• NpnN vs nukleosidmonofosfáty
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RNA čepičky
LC MS/MS

Ap2A

Ap3A

Ap4A

Ap5A

Ap6A

NAD

CoA

Kolona C18 (USP L1)

• 100% vodná fáze

• zvýšená retence polárních

látek

• drobný kladný povrchový

náboj

MF

• 20mM NH4HCO3, pH 8 / ACN
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RNA čepičky
LC MS/MS

Atlantis Premier C18 AX 

(USP L78)

• 100% vodná fáze

• Mixed-mode

• Anion Exchange

MF

• 20mM NH4HCO3, pH 8 / ACN

Retence

Selektivita

Ap2A

Ap3A

Ap4A

Ap5A

Ap6A

NAD

CoA



15©2022 Waters Corporation

RNA čepičky
LC MS/MS

Atlantis Premier Z-HILIC

• sulfobetain

MF

• 20mM NH4HCO3, pH 8 / ACN

Retence

Selektivita

Ap2A

Ap3A

Ap4A

Ap5A

Ap6A

NAD

CoA

? AMP, GMP…
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Jak se má Ottík ?
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Klinická studie – Adrenalin (Epinephrin) v lidské plazmě

▪ GLP

▪ Guideline pro validace bioanalytických metod

podle CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use)

▪ “ultra” stopová analýza (0,05 – 20 ng/ml)

▪ Výrazné zlepšení parametrů kalibrační závislosti a citlivosti metody

Jak se má Ottík ?
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Kalibrační závislost - Adrenalin - plazma OTTO
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Koncentrace (ng/ml)
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Vakuový manifold

Y = A + B*X Parametr Odhad RSD%

A 0.11278 11.2

B 0.04984 1.4

r 0.9959

Parametr Odhad RSD%

A 0.1379 60.7

B 0.04984 51.2

r 0.9659
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▪ Plně automatizovaná SPE

▪ Kompatibilní s:

− platíčky, mikroplatíčky

− 1cc, 3cc a 6cc kolonkami

▪ Kontrola tlakového profilu 

(vakua) přes OneLab+

▪ “Gripper” pro plnou 

automatizaci
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❖Mgr. Tomáš Galica, Ph.D.

❖Mgr. Anton Škríba, Ph.D.

❖Ing. Kamil Šťastný, Ph.D. 

Poděkování

Děkuji Vám za pozornost
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